
Исследование агрегации 
тромбоцитов

Лабораторная диагностика 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза



Алгоритм назначения антиагрегантной
терапии и контроля за ней

Постановка диагноза, выявление факторов риска

Объективная оценка сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и 
необходимости терапии методами лабораторной диагностики

Назначение / коррекция терапии антиагрегантами

Объективная и количественная оценка результата терапии, ее 
эффективности, достаточности или недостаточности дозировки 

методами лабораторной диагностики
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Исследование агрегации тромбоцитов.
Особенности

• оценка склонности тромбоцитов к гиперагрегации
• тромбоэластография и пьезотромбоэластография

недостаточны для оценки функции тромбоцитов
• проводится на живых клетках, что составляет 

уникальность метода
• проводится при стимуляции индукторами (химически) 

и без индукторов – исследование спонтанной 
агрегации (тромбоциты подвергают только 
механическому воздействию) 

• индукторы (АДФ, адреналин, ристомицин, коллаген, 
арахидоновая кислота) используются в различных 
концентрациях (от 1 до 8 разных концентраций)
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Исследование агрегации тромбоцитов.
Существующие методы

Оптическая
агрегатометрия

с индукторами или без 
них

исследование 
тромбоцитов в плазме 
крови

высокая 
чувствительность, 
точность, 
воспроизводимость

Импедансная
агрегатометрия

с индукторами или без 
них

используется цельная 
кровь, что приближает 
метод к in vivo

уступает оптической и 
поточной агрегатометрии
по диагностическим 
возможностям

Потоковая (поточная) 
динамическая
агрегатометрия

с индукторами

используется цельная 
кровь

имитация процессов 
тромбообразования в 
искусственном капилляре 
максимально приближена 
к in vivo
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Оптическая агрегатометрия.
Краткое описание

Исследуется богатая тромбоцитами плазма крови.

К плазме поочередно и в разных концентрациях 
добавляются индукторы (АДФ, адреналин, 
ристомицин, коллаген, арахидоновая кислота).

Регистрируемые параметры: 

• задержка развития агрегации, 

• скорость развития агрегации, 

• интенсивность или амплитуда агрегации, 

• характер агрегатограммы
(одноволновая / двухволновая, 
обратимая /частично обратимая /необратимая), 

• скорость и амплитуда дезагрегации. 
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Оптическая агрегатометрия.
Результат исследования

содержит:

• Агрегатограмму – график, 
иллюстрирующий динамику 
формирования тромбоцитарных 
агрегатов,

• Цифровые значения 
регистрируемых параметров вместе 
с референсными интервалами
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с индуктором АДФ 
(ADP)
в концентрациях 
от 0,1 мкМ/л 
до 10 мкМ/л 

без индукции (SPA)
- спонтанная 
агрегация 
отсутствует

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (ADP, SPA) при нормальной агрегации
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с индуктором АДФ (ADP): 
- развитие агрегации с 
низкими концентрациями 
индуктора,
- повышены скорость и 
интенсивность развития 
агрегации, 

развивается спонтанная 
агрегация (SPA) при 
механическом 
воздействии (без 
индукторов)

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (ADP, SPA) при гиперагрегации
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с индуктором АДФ (ADP): 
- интенсивность 
(амплитуда) агрегации 
снижена, 
- скорость и 
интенсивность 
дезагрегации повышена,
- агрегация ослаблена и 
обратима даже при 
высоких концентрациях 
индуктора

спонтанная агрегация 
(SPA) отсутствует

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (ADP, SPA) при гипоагрегации
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с индуктором АДФ (ADP):

- скорость и 
интенсивность 
дезагрегации
значительно повышена,

- интенсивность 
(амплитуда) агрегации 
снижена,

спонтанная агрегация 
(SPA) отсутствует.

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (ADP, SPA) при гипоагрегации
на фоне приема ингибиторов ЦОГ 
(ацетилсалициловая кислота, 100 мг/сутки)
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с индуктором АДФ (ADP): 

- скорость и 
интенсивность 
дезагрегации
значительно повышена –
быстрая полная 
дезагрегация,

- интенсивность 
(амплитуда) агрегации 
значительно снижена.

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (ADP, SPA) при гипоагрегации
на фоне приема блокаторов тромбоцитарных P2Y12-рецепторов
(клопидогрел, 75 мг/сутки)
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с индукторами:

адреналином (Epi) 
5 мкМ/л – заметен 
двухволновой 
характер агрегации, 

коллагеном (Col)
2,5 мкг/мл, 

арахидоновой
кислотой (Ara) 
1 мМ/л,

ристомицином (Ris)
0,5 и 1,25 мг/мл

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (Epi, Col, Ara, Ris) при нормальной агрегации
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- задержка развития
агрегации 
укорочена,
- скорость развития
агрегации 
повышена, 
- интенсивность 
дезагрегации
снижена, 
- вторая волна 
агрегации после 
индукции 
адреналином (Epi)
сглажена.

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (Epi, Col, Ara, Ris) при гиперагрегации
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- характерный признак: 
агрегация с 
арахидоновой кислотой
(Ara) не развивается или 
ее интенсивность 
многократно снижена,

- агрегация с 
адреналином (Epi)
ослаблена, нарушено 
развитие второй волны 
агрегации.

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (Epi, Col, Ara, Ris) при гипоагрегации
на фоне приема ингибиторов ЦОГ 
(ацетилсалициловая кислота, 75 мг/сут.)
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- характерный признак: 
агрегация с 
арахидоновой кислотой
(Ara) не развивается,

- агрегация с 
коллагеном (Col) не 
развивается,

- агрегация с 
адреналином (Epi)
резко снижена.

Оптическая агрегатометрия
Агрегатограмма (Epi, Col, Ara, Ris) при гипоагрегации
на фоне приема ингибиторов ЦОГ 
(ацетилсалициловая кислота, 100-150 мг/сут.)



Динамическая потоковая агрегатометрия.
Краткое описание

Исследуется цельная кровь, которая пропускается 
через микроскопическое отверстие в специальном 
картридже, имитирующее просвет сосуда.

Картриджи (3 видов) содержат разные индукторы 
агрегации:
• коллаген и адреналин, 
• коллаген и АДФ, 
• только АДФ. 

Регистрируемые параметры: 
• время, необходимое для полной окклюзии 

отверстия, 
• скорость кровотока, ее изменение,
• объем крови, прошедший через отверстие
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Динамическая потоковая агрегатометрия.
Результат исследования

содержит:

• Агрегатограмму – график, 
иллюстрирующий снижение 
скорости потока крови через 
отверстие в картридже, которое 
моделирует просвет сосуда

• Цифровые значения 
регистрируемых параметров вместе 
с референсными интервалами
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Динамическая 
потоковая 
агрегатометрия

Агрегатограмма
при нормальной
агрегации,
индуктор АДФ

Исследование 
ингибирования
P2Y12-рецепторов 
тромбоцитов
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Динамическая потоковая 
агрегатометрия
Агрегатограммы

индуктор АДФ

Исследование ингибирования
P2Y12-рецепторов тромбоцитов

норма

гиперагрегациягипоагрегация
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Динамическая 
потоковая 
агрегатометрия

Агрегатограмма
при нормальной
агрегации,
индукторы
коллаген и АДФ
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Динамическая потоковая 
агрегатометрия

Агрегатограммы

индукторы коллаген и АДФ

норма

гиперагрегациягипоагрегация
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Динамическая 
потоковая 
агрегатометрия

Агрегатограмма
при нормальной
агрегации,
индукторы коллаген 
и адреналин
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Динамическая потоковая 
агрегатометрия

Агрегатограмма

индукторы коллаген и адреналин

норма

гиперагрегациягипоагрегация



Научно-клинический центр патологии гемостаза
имени А.А. Шмидта

Москва, ул. Алабяна, д.13, корп.2

+7 495 197 84 66
+7 800 200 84 66

www.clinica-shmidta.ru

Благодарим за внимание!
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Имеются противопоказания.

Необходима консультация 
специалиста.
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